Changer un Pare Cire HH et C-Grid

la roulette.

1- Séparer ’outil de

CLINIQUE AUDITIVE
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Visser le bout fileté de I’outil
dans le pare-cire en place.

Cesser de visser dés que
’'on sent de la résistance.

Tirer sur I'outil. Le pare-cire
devrait se retirer en restant
sur la partie filetée de I'outil.
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4- Prendre un nouveau
pare-cire

En tournant la roulette,
mettre a jour un nouveau
pare-cire. Insérer le bout non
fileté de I'outil en appuyant
fermement.

Tirer sur I'outil. Il devrait étre
chargé d’un nouveau
pare-cire.
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3- Disposer de I'ancien
pare-cire
Insérer le pare-cire dans

I’'ouverture du dessus de la
roulette.

Pousser le pare cire vers une
extrémité de I'ouverture puis
tirer. Le pare-cire devrait
rester dans la fente.

5- Mettre le nouveau
are-cire
Insérer I'outil chargé du

nouveau pare-cire dans
I’'ouverture de I'ancien

Tirer sur I'outil afin de
relacher le pare-cire dans
I’'ouverture.

4 6- Remettre |’outil
sur la roulette.




